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Разработка программы ИИ для 

диагностики диабетической 

ретинопатии и диабетического 

макулярного отека:

Цель работы Материалы и методы

прогнозируемое число 

пациентов к 2040г. 

Данные:

       фотографии глазного дна

       сканы структурной ОКТ

Сегментируемые структуры:

Фотографии глазного дна Сканы ОКТ

• Микроаневризмы

• Интраретинальные геморрагии

• Твердые экссудаты

• Мягкие экссудаты

• Неоваскуляризация сетчатки и 

ДЗН

• Преретинальные геморрагии

• Эпиретинальный фиброз

• Лазерные коагуляты

• Интраретинальные кисты

• Субретинальная жидкость

• Эпиретинальная мембрана

• Витреомакулярная тракция

автоматическая сегментация признаков 
диабетической ретинопатии

определение стадии ДР

диагностика диабетического 
макулярного отека

выявление угрожающей зрению ДР



Облачная офтальмологическая платформа: модуль 

анализа фотографий глазного дна

https://www.screenretina.ru/

Облачная офтальмологическая платформа: модуль 

анализа фотографий глазного дна

https://www.screenretina.ru/
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Модуль анализа фотографий глазного дна
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Модуль анализа фотографий глазного дна
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Модуль анализа фотографий глазного дна: ПДР
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Модуль анализа фотографий глазного дна: ПДР
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Модуль анализа фотографий глазного дна: здоровый глаз
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Динамический мониторинг ДР
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11Модуль анализа сканов ОКТ: диаетический макулярный отекМодуль анализа сканов ОКТ: диабетический макулярный отек
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Модуль анализа сканов ОКТ: ДМО, витреомакулярная тракция
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Модуль анализа сканов ОКТ: ДМО, эпиретинальная мембрана
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Клиническая валидация системы

Фотографии глазного дна и сканы структурной ОКТ пациентов, проходивших диагностику и 
лечение на базе офтальмологического отделения Федерального  научно-клинического 
центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА 
России  

                        

.290 пациентов

.
RTVue XR 100-2

.
566 исседований

.
VSUCAM 500

.

Одноцентровое ретроспективное неинтервенционное
сравнительное исследование с дизайном 
не меньшей эффенктивности 

.

Показатели диагностической точности системы ИИ

чувствительность (%) специфичность (%) точность (%)

анализ фотографий глазного дна 94,07 95,15 95,53

анализ сканов ОКТ 94,76 97,36 97,77

выявление КЗМО на фотографиях 

глазного дна 

(в сравнении с данными ОКТ)

90,47 83,33 87, 87
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Каталевская Евгения Алексеевна, медицинский директор проекта

www.screenretina.ru 
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